
全自动血液分析仪技术参数

[bookmark: _GoBack]1、检测原理：激光流式和核酸荧光染色技术
2、血液分析模式：至少包含CBC+DIFF、CBC+DIFF+HPC、RET、CBC+DIFF+RET/PLT-L
3、血液检测项目≥35项报告参数、5个二维散点图、2个三维散点图，研究性参数≥30项
4、支持体液类型：血液、脑脊液、浆膜腔积液、滑膜液、腹透液或胸腹水
5、样本用量：预稀释≤20.0μL；全血≤80.0μL；微量全血≤40.0μL；体液≤85.0μL
6、全自动进样测试速度≥100个样本/小时
7、线性范围：WBC：（0--500）×109/L，RBC:（0--8）×1012/L，HGB：（0--280）×g/L，HCT：0--75%，PLT：（0--5000）×109/L，RET#：（0--0.8）×1012/L，NRBC#：（0--20）×109/L，WBC-BF：（0--10）×109/L，RBC-BF：（0.1--5）×1012/L
8、精密度（CV）：WBC：≤3.0%、LYM%：≤6.0%、NEU%：≤6.0%、RBC：≤1.5%、HGB：≤1.0%、HCT：≤1.5%、MCV：≤1.0%、PLT：≤4.0%、RET#：≤15%、NRBC#：≤20%
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