
全自动血液分析仪招标参数
一、技术要求：

★1、检测原理：激光流式细胞术和细胞核酸荧光染色技术
★2、血液检测项目≥37项报告参数，2个分布直方图、3个二维散点图，体液检测项目≥7项参数。

3、进样方式：支持封闭全血、封闭微量全血、开放全血、开放预稀释

4、样本类型：血液、脑脊液、浆膜腔积液、腹透液或胸腹水等体液

★5、样本用量：全血≤85.0μL；

★6、测试速度≥110个样本/小时
7、操作界面：仪器配置10寸彩色触摸屏.

8、数据存储≥50万个测试结果.
9、样本处理与装载：自动进样装载≥50个样本
10、线性范围：WBC：（0--500）×109/L，RBC:（0--8）×1012/L，HGB：（0--280）×g/L，PLT：（0--5000）×109/L；

★11、精密度（CV）：WBC：≤3.0%、RBC：≤1.5%、HGB：≤1.0%、HCT：≤1.5%、MCV：≤1.0%、PLT：≤4.0%；

12、携带污染率：WBC≤1.0%、RBC≤1.0%、HGB≤1.0%、PLT≤1.0%
13、联网功能：支持LIS系统连接
二、商务及其它要求

14、售后工程师2个小时内到达现场，4小时无法解决，提供备用机。

★15、保修期≥5年。

备注：以上技术要求参数标注“★”项作为核心参数均为实质性要求，若有一项负偏离，按响应无效处理。


